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Prüfberichts-Nr.: PB2210424  P 

Betreff:  Mikrobiologische Untersuchung von Wasserzählern 

 

 

Probenahme: 23.08.2022 

Untersuchungszeitraum: 23.08.2022 - 01.09.2022 

 
 

Nr. 

Probenummer 

Pseudomonas Aeruginosa Gesamtvolumen Richtwert 

  in Probevolumen in mL für 100 mL 

 

 

   

1 322016596-05 0 1100 0 

2 322016596-06 0 1550 0 

3 322016596-07 0 700 0 

 
Anmerkung: Die Untersuchung erfolgte entsprechend der Anleitung des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vom 19.11.2014. 
Eventuelle Reste von Original-Prüfwasser im Wasserzähler wurden in sterile Flaschen überführt. Die leeren Wasserzähler wurden voll-
ständig mit sterilem Wasser gefüllt und für eine Stunde inkubiert. Pseudomonas aeruginosa gemäß DIN EN ISO 16266-2008-05 einge-
setzt. 
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